
ArthroS

Montering



ArhtroS - transport låda



Arthro S + tillbehör



”Pedal” placeras under öppnad låda



Samtliga verktyg träs igenom lådans handtag 
och placeras inne i lådan



Lossa ”knä/Axel” skruv och anslutningar



Sänka monitor



Hyllplan för Knä/axel. Lossa sprintar på sidorna
Placera axel modul först, Spänn fast



Knä och axel modul på hyllplan



Skjut in hyllplan och fäst sprintar på båda 
sidorna, skruvas försiktigt fast 



Montera ramp-skenor, förbered spännremmar



Skydd för monitor, kudde och överdrag

Skjut försiktigt in simulatorn i lådan, håll 
koll på monitor så den inte får tryck mot 
skärmen.

Tips är att inte sänka monitor helt i botten, 
några centimeter upp för att inte stöta 
emot kanternas vaddering. 

Vrid hjulen så de står parallellt emot 
rampskenorna.

Lås alla 4 hjulen.



Placera tillbaka rampskenor och spänn fast 
simulator med spännremmarna 



Klart!! 


